
 

UFSC/HU/DE (   ) INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA 
(   ) QUEIXA TÉCNICA  NUMAE 

Pregão   Item   Código 176266 Arq. C.59 

MATERIAL 

COLETOR DE UMIDADE PARA CAPNOGRAFIA, 

COMPATÍVEL COM MONITOR MINDRAY 

REFERÊNCIA RP50529 

Amostra Registro  

Nome Comercial   

Marca   MOD./REF.   

RMS   Venc.   C.A.   Venc.  

Fabricante   CNPJ   

Importador   Fabricação   

Lote   Validade   

Empresa Proponente   

Local de Teste   

Quantidade testada   Data   

 
CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA 

EMBALAGEM: 

Resistente e segura?  Sim  Não Por quê? 

 

Isenta de resíduos e impurezas?  Sim  Não Por quê? 

 

Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?  Sim  Não Por quê? 

 
 

COLETOR UMIDADE: 

Encaixa-se adequadamente no módulo MINDRAY?  Sim  Não Por quê? 

 

Apresenta referência RP50529?  Sim  Não Por quê? 

 

Encaixa-se adequadamente na linha de amostra?  Sim  Não Por quê? 

 

Permite a leitura da capnografia de modo seguro?  Sim  Não Por quê? 

 

O material proporciona segurança no manuseio?  Sim  Não Por quê? 

 

  
Outras observações:  

  
 

PARECER FINAL  FAVORÁVEL  DESFAVORÁVEL 

Data do parecer: ___/___/______ Assinaturas 
___________________ ___________________ 

___________________ ___________________ 
 

 


